先进耐磨及功能材料研究院
实验室门开无人、水电及气体规范使用情况
原生物医学工程楼106实验室，气瓶未固定。
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检查时间：
2018/09/11 17:00-19:00    2018/09/13 19:00-21:00
2018/09/27 18:00-20:00    2018/09/29 17:00-18:30
化学与材料学院
实验室通风状况及消防通道通畅情况
化学楼1楼西侧走廊，走廊摆放杂物。
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检查时间：  

2018/09/05 9:00-12:00        2018/09/08 15:00-18:00     2018/09/12 09:00-12:00   2018/09/15 15:00-18:00      2018/09/21 9:00-12:00     2018/09/23 9:00-12:00      2018/09/28 9:00-12:00         2018/09/30 9:00-12:00 
化学楼3楼南侧走廊，责任人：无，走廊摆放杂物。
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检查时间：
2018/09/12 09:00-12:00     2018/09/15 15:00-18:00     2018/09/21 9:00-12:00
2018/09/23 9:00-12:00      2018/09/28 9:00-12:00      2018/09/30 9:00-12:00 

粤港澳中枢神经研究院
实验室通风状况及消防通道通畅情况
大气楼3楼走廊，走廊摆放杂物。
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检查时间：
2018/09/21 9:00-12:00     2018/09/23 9:00-12:00

2018/09/28 9:00-12:00     2018/09/30 9:00-12:00 

信息学院
实验室通风状况及消防通道通畅情况
南海楼1楼楼梯口，摆放自行车。
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检查时间：
2018/9/6 14：00-17:00      2018/9/15 19：00-21:00
2018/9/21 19：00-21:00     2018/9/22 14：00-17:00
药学院
一、实验室门开无人、水电及气体规范使用情况
原生物医学工程楼101实验室，门口有未固定气瓶。
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检查时间：
2018/09/05 17:00-19:00      2018/09/07 19:00-21:00     2018/09/07 19:00-21:00
2018/09/13 19:00-21:00      2018/09/20 18:00-20:00
药学院113实验室，水龙头漏水。
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检查时间：
2018/09/05 17:00-19:00      2018/09/07 19:00-21:00     2018/09/07 19:00-21:00
2018/09/13 19:00-21:00      2018/09/20 18:00-20:00     2018/09/27 18:00-20:00
环境学院
1、 实验室管理、实验操作防护等实验室基本情况
番禺校区环境学院实验室，在实验室内不穿实验服。
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检查时间：

2018/09/06 9:00-12:00     2018/09/27 9:00-12:00
生命科学技术学院

实验室通风状况及消防通道通畅情况
第二理工楼4楼西侧通道，消防设施被杂物掩盖，消防通道阻塞。
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检查时间：
2018/09/26 8:30-11:30     2018/09/29 14:30-17:30
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